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User Manual

Podrecznik uzytkownika

Manual de usario

Gebrauchsanleitung

Manuale dell'utente

Water Testing
Made in Germany

pH 6.8 – 8.2 | MPS 0 – 15 mg/l

PTM200

pH 6.8 – 8.0 | MPS 1.5 – 15.0 mg/l

*(Aktive Oxygen as MPS | Potassium Monopersulfate)

Reagents | Odczynniki
Reactivos | Reagenzien

Reagenti

PT200 | PTM200:
DPD 4 RAPID* 

Phenol Red RAPID (pH)

Refill–Pack:
TbsRD4pH60

30 x Phenol Red RAPID
30 x DPD 4 RAPID

For H₂O₂ (Hyd. Peroxide)
please use Pooltester PT300!
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¡Precaución!

Achtung!

Attenzione!

Reagents for water–analysis only! Do not 
eat! Keep away from children! Store cool 
and dry! Clean tester properly before 
testing!

Odczynniki tylko do analizy wody! Nie 
spożywać! Chronić przed dziećmi! 
Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu! Przed badaniem dokładnie 
wyczyść tester!

Reactivos sólo para el análisis del agua. 
No comer. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Almacenar en lugar f resco 
y seco. Limpiar el probador correctamente 
antes de realizar la prueba.

Reagenzien nur für die Wasseranalyse! 
Nicht essen! Nicht in Reichweite von 
Kindern aufbewahren! Kühl und trocken 
lagern! Reinige den Tester vor dem Testen 
gründlich!

Reagenti solo per l'analisi dell'acqua! 
Non mangiare! Tenere fuori dalla portata 
dei bambini! Conservare in un luogo 
fresco e ciutto! Pulire adeguatamente il 
tester prima del test!
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1x DPD 4
Rapid

1x Phenol Red
Rapid
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